
神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会　 医療資機材の調達に係る制限付一般競争入札に関する質疑回答書

№ 資料名 頁 項目 質疑内容 回答

1 入札書内訳 NO.2

携帯用酸素ボンベに酸素流量調整器は必要ないのでしょうか。 ボンベには調整器が付属するものとし、調整器込みの単価にて応札ください。

2 入札書内訳 NO.6・7

ソフトシールカフ付き期間内チューブについて、記載されているサイズでは特定できません。

正確な規格をお伺いする事は可能でしょうか。

規格については下記のとおりです。

No.6　品番100/199/065　内径6.5㎜　外径8.9㎜

No.7　品番100/199/080　内径8.0㎜　外径10.9㎜

（ただし、同等品可）

3 入札書内訳 NO.13・15

ウェルチ・アレン・ジャンのマッキントッシュ型のブレードにはサイズ0と5はありません。

内訳書からはず事は可能でしょうか。

下記の商品に替えることといたします。

No.13　→　MPI社　カタログ番号：M-5232-01

No.15　→　MPI社　カタログ番号：M-5232-04

（ただし、同等品可）

4 入札書内訳 NO.29・30・31

アルケアのアルフェンスには5号、6号、7号の規格はありません。

内訳書からはず事は可能でしょうか。

下記の商品に替えることといたします。

No.29　→　No.27　アルフェンス（3号）

No.30　→　No.32　アルフェンス（8号）

No.31　→　No.33　アルフェンス（9号）

（ただし、同等品可）

5 入札書内訳 NO.46・47

スリーエムのテガダームHPトランスペアレントについて、記載されているサイズがございません。

正確な規格をお伺いする事は可能でしょうか。

下記の商品に替えることといたします。

No.46　→　3Mテガダーム　HP トランスペアレント ドレッシング 9519HP

　　　　　　　　6cm x 6cm、100 枚/箱、3M ID：7010686544

No.47　→　3Mテガダーム　HP トランスペアレント ドレッシング 9536HP

　　　　　　　　10 cm x 12 cm、50 枚/箱、3M ID：7010686546

（ただし、同等品可）

6 入札書内訳 NO.65

川本産業の滅菌ケーパイン（7.5×10cm）ですが、商品を特定する事ができません。

正確な規格をお伺いする事は可能でしょうか。

No.65の規格については、下記の通りといたします。

7.5×10cm　12ply　50枚入　No.7565

（ただし、同等品可）

7 入札書内訳 NO.97・98・99

シグマックスのオルソグラスですが、入数5枚となっておりますが、ロールタイプのため

単位「巻」での提出でも可能でしょうか。

No.97～99の単位については、「巻」に変更いたします。

（ただし、同等品可）

8 入札書内訳
NO.100・101・102・103・

105

テルモの注射針ですが各G（ゲージ）の記載はありますが、針の長さの記載がありません。

針の長さを教えて頂く事は可能でしょうか。

規格については下記のとおりです。（すべてテルモのコード番号）

No.100　SR-OT1451C

No.101　NN-1838R

No.102　SR-OT1864C

No.103　SR-OT2232C

No.105　SV-23DLK

（ただし、同等品可）

9 入札書内訳
入札は総価での提出となりますが、取扱いのない商品があった場合は総価で入札が出来ません。

その場合は入札参加は不可となるでしょうか。

取り扱いのない商品がある場合は、入札参加は不可となります。

（注）・この質疑回答書は仕様書の追補とみなす。

　　　　・質疑回答書は、電子メール（kobe2024pawc_med@office.city.kobe.lg.jp）で送付してください。

　　　　・回答は、神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会ホームページ（https://kobe2022wpac.org/）で掲載します。

　　　　・質疑回答書は優先順位第一位となるため、質問の有無にかかわらず必ず確認すること。


